(b o um’ DEKLARACJA ZGODNOSCI UE

Urzgdzenie: Kalkulator przelicznika do gazomierza - elekironiczny podzespdt z  funkcjg
przeliczania objetosci gazu do warunkéw bazowych (czes¢ przelicznika objetosci gazu typu 2)
oraz dodatkowo obliczajgcy energie (system 2)

Typ: MacMAT IVE

Cecha: @ Il ()G (Exia Ga) IC

2. Nazwa i adres producenta: PLUM Sp. z 0.0., ul. WspdIna 19, Ignatki, 16-001 Kleosin

3. Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialnoéé producenta.

4. Przedmiot deklaraciji (identyfikacja przyrzgdu umozliwiajgca odiworzenie jego historii):

Numer fabryczny zgodnie z dotgczonym do urzgdzenia dokumentem , Wydanie zewnetrzne”

5. Opisany powyzej przedmiot niniejszej deklaracii jest zgodny z odnosnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego iRady 2014/32/UE zdnia 26lutego 2014r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszgcych sie do udostepniania na rynku przyrzgddw pomiarowych (MID)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego iRady 2014/34/UE zdnia 26Ilutego 2014r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszgcych sie do urzgdzen i systemdw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowe;j
(ATEX)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszgcych sie do kompatybilnosci elekiromagnetycznej (EMC)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektérych
niebezpiecznych substancji w sprzecie elekirycznym i elekironicznym oraz Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2015/863 z dnia
31 marca 2015 r. zmienigjgca zatgeznik Il do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji
objetych ograniczeniem (RoHS)

6. Odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych lub odpowiednich dokumentéw normatywnych,
ktére zastosowano, lub do innych specyfikacii technicznych, w stosunku do kidérych deklarowana jest zgodnosé:

1. Przyrzqd:

: i : PN-EN 12405-1:2019-01 (w odniesieniu tylko do kalkulatora jako czesci sktadowej przelicznika
walio b iugieodl S0 objetosci gazu typu 2 - oddzielne skiadniki)
PN-EN 12405-2:2012
OIML R140-2007
w zakresie metrologii: WELMEC 7.2: 2019
3 WELMEC 8.8: 2017
(w odniesieniu tylko do kalkulatora jako czesci sktadowej przelicznika objetosci gazu typu 2 -
oddzielne sktadniki)
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony :
zdrowia w atmosferze potencjalnie EH_EH L)EC%%) 271%31220 1809
wybuchowej (ATEX): ]
w zakresie kompatybilnosci PN-EN 12405-1:2019-01 (w odniesieniu tylko do kalkulatora jako czesci sktadowej przelicznika
elektromagnetycznej (MID): objetosci gazu typu 2 - oddzielne sktadniki)
w zakresie emisji promieniowanej i ; >
przewodzone; (EMC): PN-EN 55011:2016+A1:2017-06

7. Jednostka notyfikowana:

Jednostka notyfikowana (MID): PGNiG SA Oddziat Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze, ul. Kasprzaka 25 B,
01-224 Warszawa, numer identyfikacyjny 2148, przeprowadzita badanie typu, nr raportu z badan: 1/R/PBP/2020, nr raportu
z przeglgdu: 1/2020 i wydata certyfikat czedci nr PL 20/01/MI-002 rev. 3 z dnia 2022-10-18

Jednostka notyfikowana (ATEX): OBAC, Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji Sp. z 0.0., 44-121 Gliwice, ul. tabedzka 21 numer
identyfikacyjny 1461 przeprowadzita badanie typu, nr raporfu OBAC/20/ATEX/0323 i wydata certyfikat nr OBAC 20 ATEX 0323X
z dnia 2020-08-31

8. Informacje dodatkowe:

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG,
ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, Polska

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna Numer raportu: 5802-ZLB/2019

(EMC): Laboratorium EMC: Laboratorium Kompatybilnodci Elekiromnagnetycznej, Plum Sp. z o.0., ul.
Wspdina 19, Ignatki, 16-001 Kleosin

Numer raportu; 375/2019

Jednostka certyfikujgca: BSI Assurance UK Limited, 389 Chiswick High Road, Londyn W4 4AL,

Zintegrowany System Zarzqdzania Wielka Brytania
Jakoscig, Srodowiskiem i BHP: Normy migdzynarodowe: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Numery certyfikatow: Jakosé — FM 37328, Srodowisko — EMS 76080, BHP — OHS 76081
System jakosci produkgcji, kontroli Jednostka notyfikowana: CMI, Cesky metrologicky insitut, Okrlzni 31, 638 00 Brno, Czechy,
wyrobdow finalnych i badan przyrzgddéw | numer identyfikacyjny 1383
pomlorewych wgzatqeanika Numer certyfikatu: 0119-SJ-A002-09

Dyrektywy MID:

Svstern iakosci produkaii, kontroli i badar Jednostka notyfikowana: FTZU, Fyzikdlné technicky zkuSebni Gstav, s.p., Pikartsk& 1337/7, 716 07
Ve etr)m? olsa RIOC gj" el rion .?( AN | Ostrava Radvanice, Czechy, numer identyfikacyjny 1026
VIV 'Pe"kpego /ng& ny z 2atqeznikami "Norma zharmonizowana: EN ISO/IEC 80079-34:2020
yrextywy ) Numer certyfikatu: Powiadomienie o zapewnieniu jakosci nr FTZU 04 ATEX Q 009

Podpisano w imieniu: firmy Plum Sp. z 0.0.

Ignatki, 2022-12-19 M( MN\/\/L}. ) g\/j\«/

chat Szumski, Prezes Zarzgdu

(miejsce i data wydania) (imie i nazwisko, stanowisko) (podpis)
PLUM Sp. z o.0. Tel.:+48 857497000 NIP: 966-14-27-390
ul.Wspélna 19, Ignatki Fax:+48 8574970 14 Numer KRS: 0000153696 www.plummac.com
16 - 001 Kleosin E-mail: plum@plummac.com Numer rejestrowy BDO: 000009381

Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 2 355 800,00 zt




